
Strep A

Bruksområde
Clearview Strep A er et hurtigtest for kvalitativ påvisning av antigen fra
gruppe A streptokokker i halsen. Testen kan eventuelt brukes for
halsprøvetakingspinner eller for bekreftelse av dyrkingsresultater. Analysen skal
kun brukes for in vitro diagnostikk. Metoden er basert på hurtigimmunoassay.

Innledning
Beta-hemolytisk gruppe A streptokokk er en av hovedårsakene til infeksjoner i
øvre luftveier hos mennesker. Den hyppigst forekommende gruppe A
streptokokk-sykdommer er faryngitt. Uten behandling vil imidlertid
symptomene bli langt alvorligere, og ytterligere komplikasjoner, som for
eksempel akutt revmatisk feber, toksisk sjokklignende syndrom og
glomerulonefritt, kan utvikle seg1. Hurtig identifisering er derfor svært viktig for
å unngå sykdomsprogresjon.
Konvensjonelle metoder for påvisning av gruppe A streptokokker innebærer
isolasjon og påfølgende identifisering av organismene, noe som kan ta 
24-48 timer å gjennomføre2,3. Clearview Strep A anvender Lancefields
grupperingsmetode for identifisering, det vil si at streptokokkgrupper
identifiseres i henhold til deres celleveggsantigener, som er artsspesifikke2,4.
Clearview Strep A påviser gruppe A streptokokker direkte fra
halsprøvepinnene slik at det oppnås raskere resultater. Fordi testen påviser
bakterielt antigen, er det mulig å påvise gruppe A streptokokker fra
prøvepinner som kan være negative ved dyrking.

Analyseprinsipp
Spesifikt antigen fra gruppe A strepotokokker ekstraheres fra halsprøvepinnen
ved hjelp av reagens 1 (R1) og reagens 2 (R2). Etter denne ekstraksjonen vil
reagens 3 (R3) nøytralisere syren som er dannet med R1 og R2.
Analysen utføres enkelt ved å påføre prøven på den absorberende puten i
kassettens prøvevindu (A). Denne puten inneholder blå lateksmikrosfærer med
bundne antistoffer fra anti-gruppe A streptokokker, som vil reagere med
ekstrahert antigen fra gruppe A streptokokker. Prøven mobiliserer de blå
mikrosfærene og beveger seg oppover den tilknyttede teststripen. Teststripen
har et område med stasjonært antistoff fra anti-gruppe A streptokokker fra
kanin i resultatvinduet (B). Hvis prøven inneholder antigen fra gruppe A
streptokokker, vises en blå strek i resultatvinduet. Hvis det ikke finnes noe
antigen, forblir resultatvinduet uforandret.
Clearview Strep A har også en innebygd kontrollfunksjon. Teststripen har et
område med geit anti-kanin antistoffer. Hvis det vises en blå strek i
kontrollvinduet (C), betyr det at analysen er korrekt utført.

Forholdsregler
● Standard retningslinjer for håndtering av smittefarlige stoffer og kjemiske

reagenser må følges for alle prosedyrer.
● Det anbefales å bruke engangshansker ved håndtering av prøver.
● Reagenser fra forskjellige pakninger må ikke blandes. 
● Korkene til reagensflaskene må ikke blandes.
● Når R1 og R2 kombineres, dannes en syre. Unngå kontakt med øyne eller

slimhinner. Skyll med rikelig mengde vann ved utilsiktet kontakt.
● R3 og R4 inneholder natriumazid som ved kontakt med bly- og

kobberlodding kan reagere og danne eksploive metallazider. Bruk store
mengder vann for å spyle reagensene ved kassering.

● Alt forurenset avfall som prøvepinner, Strep A-kassetter og ekstrakter må
kasseres på forsvarlig måte.

Analysesettets innhold og oppbevaring
● Clearview Strep A må oppbevares ved 2-30ºC. Settet må ikke brukes 

etter angitt utløpsdato.
● Hvert Clearview Strep A-sett inneholder tilstrekkelige reagenser 

til 20 tester
● R1: 1M natriumnitritt 4,5 ml
● R2: 1M eddikksyre 4,5 ml
● R3: 1.6M Tris-buffer (inneholder mindre enn 0,1% natriumazid) 4,5 ml
● R4: Positiv kontrol. Syreekstrahert antigen fra gruppe A streptokokker

(inneholder mindre enn 0,1% natriumazid) 1,0 ml
● 20 Clearview Strep A-kassetter.
● 20 halsprøvepinner
● 20 ekstraksjonsrør

Prøvetaking og oppbevaring
Det tas en prøve ved hjelp av standard prøvetakingsmetoder med
halsprøvepinne5,6. Det må kun anvendes pinner med dacrontupp. Bruk 
ikke pinner med skaft av kalsiumalginat eller tre, halvmassive 
transportmedier eller medier som inneholder trekull.
Pinnene må behandles snarest mulig etter prøvetaking. Hvis pinnene ikke 
skal behandles umiddelbart, kan de oppbevares i kjøleskap ved 2-8ºC i opp 
til 5 dager.
MERK: For å bruke Clearview Strep A som en dyrkingsbekreftelse, fjernes en
isolert beta-hemolytisk koloni fra dyrkingsplaten med en ren vattpinne. Følg
deretter fremgangsmåten beskrevet i avsnittet Fremgangsmåte for analyse.

Kvalitetskontroll
Gode laboratorierutiner anbefaler bruk av kontrollmateriale for å sikre at settet
fungerer korrekt. En positiv antigenkontroll finnes som et valgfritt middel for
kvalitetskontroll. Drypp 3 dråper med R4 i prøvevinduet på en kassett. Det må
ikke tilføres ekstraksjonsreagenser. Alternativt kan det brukes en steril
vattpinne for å oppnå en sikker gruppe A streptokokkoloni fra en dyrkingsplate
og la denne gjennomgå hele analyseprosedyren. MERK: En ubrukt, steril
vattpinne behandlet som en halsprøve kan brukes som en negativ kontroll.
Den innebygde kontrollinjen gir en forsikring om at analysereagensene
fungerer korrekt.

Ekstraksjon
● Påse at alle reagenser holder 18-30ºC før klargjøring av ekstraksjonen.
● Alle dråper må falle fritt når reagensflaskene holdes loddrett.
● Drypp 4 dråper med R1 i ekstraksjonsrøret.
● Drypp 4 dråper med R2 i ekstraksjonsrøret.
● Før vattpinnen med prøven inn i røret, bland innholdet godt med

vattpinnen. La det stå i minst 2 minutter, men ikke lenger enn 15 minutter.
● Drypp 4 dråper med R3 i ekstraksjonsrøret. Bruk vattpinnen til å blande.
● Fjern væsken fra vattpinnen ved å trykke kanten på ekstraksjonsrøret mellom

tommel og pekefinger, og fjern deretter vattpinnen forsiktig fra røret.
● Vattpinnen kasseres på forsvarlig måte.
● Forsegl ekstraksjonsrøret med den vedheftede dryppkorken.

Ekstraksjonsblandingen kan analyseres umiddelbart eller når som helst
innen de neste 60 minutter.

Analyseprosedyre
● Påse at kassetten og ekstraksjonsblandingen holder 18-30ºC. Når det er klart

for analysering, åpner du folien og tar ut Clearview Strep A kassetten. Legg
den på et rent, tørt og flatt underlag.

● Drypp 3 dråper fra ekstraksjonsrøret i prøvevinduet (A) på Strep A-kassetten.
● Det skal fremkomme en blå farge på tvers av resultatvinduet (B) etter hvert

som analysen går sin gang.
● Det skal dannes en strek i kontrollvinduet (C) innen 5 minutter for å indikere

at analyseprosedyren er fulgt korrekt. 

Tolkning av resultatene
● Analysen må avleses fem minutter etter et ekstraktet er påført.
● En blå strek i kontrollvinduet (C) innen 5 minutter indikerer at analysen er

korrekt. Hvis det ikke vises noen blå strek i kontrollvinduet innen 5 minutter,
må analysen utføres på nytt med en ny Clearview Strep A-kassett.

● Et positivt resultat indikeres ved en blå strek i resultatvinduet (B) etter 5
minutter. Det kan være en forskjell i fargeintensiteten på strekene i resultat-
og kontrollvinduene, men dette påvirker ikke tolkningen av resultatet.

● Et negativt resultat indikerers hvis resultatvinduet (B) ikke viser noen blå
strek etter fem minutter.

Begrensninger i prosedyren
1 Clearview Strep A skal kun brukes med halsprøvepinner eller kolonier tatt

fra dyrkingsplater. Det er ikke fastsatt om analysen fungerer med prøver tatt
med prøvepinner fra andre kilder eller med andre prøver, for eksempel
sputum, saliva eller urin.

2 Analysen differensierer ikke mellom bærere og smittede individer. Faryngitt
kan forårsakes av andre organismer i tillegg til streptokokk A.

3 Det kan oppnås negative resultater hvis mengden ekstrahert antigen er
under analysens sensitivitetsnivå.

4 Falske, negative resultater kan fremkomme ved ukorrekt innhentede prøver.
5 Det er nødvendig med ytterligere oppfølgingsanalyse ved hjelp av

dyrkingsmetoden hvis Clearview Strep A-resultatet er negativt og de
kliniske symptomer vedvarer.

6 Våte eller skadete kassetter må ikke brukes.
7 Folielommen må ikke åpnes før det er gjort klart for analysen.

Forventede resultater
Det antas at ca. 19% av alle øvre luftveisinfeksjoner er forårsaket av gruppe A
streptokokker7. Visse befolkningsgrupper er mer utsatt for infeksjon, for
eksempel på skoler, pleiehjem og sykehus, eller i store forsamlinger8,9.

Kalibrering
Clearview Strep A kalibreres etter interne standarder produsert fra
fortynninger av antigen fra gruppe A streptokokker.

Ytelseskarakteristikk
Ytelsen til Clearview Strep A er blitt etablert i en klinisk evaluering foretatt
ved flere sentre. Det ble innhentet halsprøver fra barn og voksne med
symptomer på faryngitt. Alle prøve-pinnene ble brukt til å inokulere en
blodagarplate før analysering med Clearview Strep A. Alle beta-hemolytiske
kolonier fra blodagarplatene var serotypet ved hjelp av alminnelig tilgjengelige
immunologiske reagensgrupperinger.
Resultatene er oppsummert nedenfor:

Hvis bare de positive prøvene med 10 eller flere kolonier av gruppe A
streptokokker tas i betraktning, er sensitiviteten til Clearview Strep A 95,2%. 

Rådgivningstelefon
Du får ytterligere informasjon ved å gå inn på www.clearview.com
eller kontakte leverandøren (UK-kunder kan ringe Unipaths kundeservice 
på 08705 134952).
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Toepassing
Clearview Strep A is een immunoassay voor de kwalitatieve detectie van
antigenen, behorende tot de streptokokken van groep A. De test kan gebruikt
worden bij uitstrijkjes van de keelholte of bij de betestinging van
kweekresultaten. De test is uitsluitend bedoeld voor in vitro diagnoses.

Inleiding
De beta-hemolytische streptokok van groep A is bij de mens de belangrijkste
oorzaak van infecties van de bovenste luchtwegen. De meest voorkomende
ziekte veroorzaakt door de streptokok van groep A is faryngitis. Bij niet
behandelen kunnen de symptomen ernstiger worden en tot bijkomende
complicaties, zoals acute reumatische koorts, toxisch shocksyndroom en
glomerulonephritis leiden1. Snelle identificatie is daarom essentieel om verdere
ontwikkeling van de ziekte te voorkomen.
Conventionele methodes die gebruikt worden om de streptokokken van groep
A te identificeren impliceren isolatie en verdere identificatie van de organismen
en duren gemiddeld 24 tot 48 uur2,3. Clearview Strep A maakt gebruik van de
meervoudige  Lancefield methode voor identificatie, waarbij groepen van
streptokokken worden geïdentificeerd aan de hand van de antigenen van di
celwanden die specifiek zijn aan de soort2,4. Clearview Strep A detecteert de
streptokokken van groep A direct uit de keelholtestalen zodat snellere
resultaten worden bereikt. Omdat de test bacteriële antigenen detecteert, is het
mogelijk om streptokokken van groep A die zich in een bacteriecultuur
misschien niet zouden ontwikkelen, wèl in uitstrijkjes te detecteren.

Testprincipe
Het specifieke antigen van de streptokok van groep A wordt met R1 en R2 aan
het faryngale wattenstokje onttrokken.  Aansluitend op deze extractie wordt
met R3 het zuur dat met R1 en R2 gevormd werd, geneutraliseerd.
De test wordt uitgevoerd door eenvoudig het extract aan te brengen op het
absorberende kussentje (A) van de set. Dit kussentje bevat blauwe latex
microsferen met  beperkte konijnenstreptokokkenantilichamen van groep A, die
reageren met het onttrokken streptokokkenantilichaam van groep A. Dit extract
mobiliseert de blauwe microsferen zodat de testlyn naar omhoog komt. Een
deel van de teststrip bevat geïmmobiliseerde antilichamen van
konijnenstreptokokken in het resultaatlyn (B). Als het extract een
streptokokkenantilichaam van groep A bevat, vormt zich een blauwe lijn in het
resultaatlyn. Als er geen antilichaam aanwezig is, blijft het resultaatlyn helder.
Clearview Strep A bevat ook een geïntegreerde controle. Een deel van de
teststrip bevat anti-konijnenantilichamen van de geit. Als een blauwe lijn op het
controlelyn (C) verschijnt, betekent dit dat de test correct werd uitgevoerd.

Voorzorgsmaatregelen
● De standaard richtlijnen voor het hanteren van infectueuze agentia en

chemische reagentia moeten tijdens het hele proces in acht genomen worden.
● Bij het omgaan met monsters wordt het dragen van wegwer

phandschoenen aanbevolen.
● Reagentia van verschillende oorsprong niet onderling mengen.
● Flesdopjes van reagentia steeds terug op het juiste flesje plaatsen. 
● De combinatie van R1 en R2 vormt een zuur.  Vermijd contact met de ogen

of slijmvliezen.  Indien de ogen of de slijmvliezen toch met het zuur in
contact komen, grondig spoelen met water.

● R3 en R4 bevatten natrium azide dat bij contact met loden en koperen
onderdelen explosieve metaalzuren kan vormen. Verwijder overtollige
reagentia door te spoelen met veel water.

● Gecontamineerd afval zoals wattenstokjes, strep A-sets en extracten moeten
overeenkomstig de richtlijnen verwerkt worden.

Beperkingen van de procedure
1 Clearview Strep A mag enkel gebruikt worden bij keelwattenstokjes of

kolonies van kweekplaatjes. De effectiviteit van de test met uitstrijkjes van
andere oorsprong of met andere monsters zoals sputum, speeksel of urine is
niet bewezen.

2 De test maakt geen onderscheid tussen dragers en geïnfecteerde
individuen. Faryngitis kan buiten de streptokokken van groep A ook door
andere organismen veroorzaakt worden.

3 Een gering extract van antigenen kan negatieve resultaten tot 
gevolg hebben. 

4 Onjuist verkregen monsters kunnen verkeerde resultaten tot gevolg hebben.
5 Als het Clearview Strep A resultaat negatief is en de klinische symptomen

aanhouden, zijn bijkomende testen met kweekmethodes aanbevolen.
6 Gebruik geen sets die nat waren of beschadigd zijn.
7 Verwijder de folie pas als u met de test begint.

Verwachte resultaten
Men gaat ervan uit dat ongeveer 19% van alle infecties van de bovenste
luchtwegen veroorzaakt zijn door streptokokken7 van groep A. Bepaalde groepen
van mensen lopen meer risico op infectie, bijvoorbeeld op scholen, in crèches en
ziekenhuizen ; ook een groepering van oorzaken doet zich soms voor8,9.

Kalibratie
Clearview Strep A werd door de fabrikant gekalibreerd volgens eigen richtlijnen,
voortgekomen uit een verdund streptokokkenantilichaam van groep A.

Performantie-eigenschappen
De effectiviteit van Clearview Strep A is bewezen na veelvuldige klinische
evaluaties.  Hiervoor werden keelholte-uitstrijkjes van kinderen en volwassen
genomen die symptomen van faryngitis vertoonden. Elk wattenstokje 
werd gebruikt om een bloedagar-agarplaatje te vaccineren vooraleer de 
Clearview Strep A getest werd. Alle beta-hemolytische kolonies van de
bloedagar-agarplaatjes kregen een serotype toegekend met behulp van
algemeen verkrijgbaar immunologische groepeerreagentia.
De resultaten worden hieronder samengevat

Als enkel met de positieve monsters met 10 of meer streptokokkenkolonies
van groep A rekening wordt gehouden, bedraagt de sensitiviteit van de
Clearview Strep A 95,2%.

Advieslijn
Bijkomende informatie kunt u verkrijgen op www.clearview.com, 
uw verdeler, gebruikers uit de UK kunnen de Unipath Customer Services
bereiken op het nummer 08705 134952.
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Inhoud en bewaring van de set
● Clearview Strep A wordt bij een temperatuur van 2 tot 30°C bewaard.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum.
● Elke Clearview strep A set bevat voldoende reagentia voor 20 testen.
● R1 : 1M natriumnitriet 4,5 ml
● R2 : 1M azijnzuur 4,5 ml
● R3 : 1,6M Tris buffer (bevat minder dan 0,1% natrium azide) 4,5 ml
● R4 : positieve controle. Zuur onttrokken antigeen van streptokokken van

groep A (bevat minder dan 0,1% natrium azide) 1,0 ml
● 20 Clearview Strep A casettes.
● 20 keel wattenstokjes
● 20 extractie tubes

Monsterafname en bewaring
Monsters worden verkregen met behulp van gestandaardiseerde methodes
voor keeluitstrijkjes5,6. Gebruik hiervoor uitsluitend wattenstokjes die dacron
bevatten. Gebruik geen calciumalginaat of houten stokjes, transport media of
houtskool bevattende media.
Wattenstokjes moeten zo snel mogelijk na afname getest worden. Als de test
niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, kunnen ze bij een temperatuur van 2
tot 8°C tot 5 dagen gekoeld bewaard worden.
OPMERKING: Als de Clearview Strep A gebruikt wordt bij de beoordeling van
kweekresultaten, verwijdert u geïsoleerde beta-hemolytische kolonies van het
kweekplaatje met een schoon wattenstokje. Ga verder te werk zoals
beschreven onder testprocedure.

Kwaliteitscontrole
Laboratorium praktigle is dat men een controle gebruikt om de goede werking
van de set te verzekeren. Een positieve antigen-controle is voorzien als
optionele controle van de testkwaliteit. Breng 3 druppels van R4 aan op de test
casette. Voeg geen extractiereagentia toe. U kunt ook een steriel wattenstokje
gebruiken om een beperkte streptokokkenkolonie van groep A van een
kweekplaatje te halen en dit volledig testen. 
OPMERKING: een euw steriel wattenstokje, beschouwd als een keelmonster,
kan als negatieve controle gebruikt worden.
De ingebouwde controlelijn bewijst de juiste werking van de testreagentia.

Extractie
● Controleer of alle reagentia een temperatuur van 18 tot 30°C hebben

vooraleer u het extract bereidt.
● Alle druppels moeten vrij kunnen vallen terwijl u de reagentieflesjes

vertikaal houdt.
● Voeg 4 druppels van R1 toe aan de extractietube.
● Voeg 4 druppels van R2 toe aan de extractietube.
● Plaats het wattenstokje met het keelmonster in de tube, meng de 

inhoud goed met het wattenstokje en laat het minstens 2 en maximum 
15 minuten staan.

● Voeg 4 druppels van R3 toe aan de extractietube. Meng met wattenstaafje.
● Verwijder de vloeistof van het wattenstokje door de rand van de

extractietube tussen duim en wijsvinger dicht te duwen en trek zachtjes het
wattenstokje uit de tube.

● Gooi het wattenstokje veilig weg.
● Sluit de extractietube af met het bijgevoegde dopje. Het extract kan

onmiddellijk of binnen de volgende 60 minuten getest worden.

Testprocedure
● Controleer of de test casette en het extract een temperatuur van 18-30°C

hebben. Voor de test maakt u de folie open en haalt u de Clearview Strep A
uit de verpakking. Plaats de casette op een zuiver en droog oppervlak.

● Breng 3 druppels van de extractietube aan op het objectplaatje (A) 
van de Strep A.

● Als de test begint, trekt een blauwe kleur over het resultaatplaatje (B).
Binnen de 5 minuten moet in het controleplaatje (C) een lijn verschijnen,
die aangeeft dat de testprocedure correct is verlopen.

Interpretatie van de resultaten
● De test moet afgelezen worden vijf minuten nadat u het extract 

hebt aangebracht.
● Als binnen de 5 minuten in het controleplaatje (C) een blauwe lijn

verschijnt, is de test correct verlopen. Als er binnen de 5 minuten in het
controleplaatje geen lijn verschijnt, moet de test herhaald worden met een
nieuwe Clearview Strep A strip.

● Bij een positief resultaat verschijnt na 5 minuten een blauwe lijn in 
het resultaatplaatje (B). Een verschil in intensiteit tussen de lijnen in het
resultaat- en controlelynen heeft geen invloed op de interpretatie van 
het resultaat.

● Bij een negatief resultaat verschijnt er na 5 minuten geen blauwe lijn in
het resultaatplaatje (B).

Descrizione
Clearview Strep A è un test immunologico rapido per la determinazione
qualitativa dell’antigene degli streptococchi di gruppo A. Il test può essere
effettuato direttamente da tamponi faringei o per confermare i risultati dopo la
coltura. Il test è destinato esclusivamente all’uso diagnostico in vitro.

Introduzione
Lo streptococco beta-emolitico di gruppo A rappresenta una delle principali
cause d’infezione delle vie respiratorie superiori nell’uomo. La faringite è la
patologia streptococcica di gruppo A che si manifesta più comunemente.
Tuttavia, se trascurata, i sintomi possono diventare più severi e portare a
ulteriori complicazioni quali febbre reumatica acuta, sindrome da shock tossico
e glomerulonefrite1. Una diagnosi precoce della malattia diventa pertanto
essenziale per prevenirne la progressione.
I metodi tradizionali di identificazione degli streptococchi di gruppo A si basano
sull’isolamento e sulla successiva identificazione del microrganismo e
richiedono 24-48 ore per la completa esecuzione2,3.
Clearview Strep A si avvale del metodo di Lancefield per l’identificazione dei
gruppi: gli streptococchi vengono identificati in base agli antigeni della parete
cellulare che sono specie specifici2,4. Clearview Strep A determina gli
streptococchi di gruppo A direttamente dal tampone faringeo, consentendo così
di ottenere risultati più rapidi. Il test determina l’antigene batterico ed è
pertanto in grado di rilevare anche gli streptococchi di gruppo A che potrebbero
non crescere in coltura.

Principio del Test
L’antigene specifico dello streptococco di gruppo A viene estratto dal tampone
faringeo mediante i Reagenti R1 e R2. Dopo l’estrazione il Reagente R3
neutralizza l’acido che si è formato con i Reagenti R1 e R2.
Il test viene eseguito aggiungendo l’estratto nel supporto assorbente della
Finestra Campione (A) (Sample Window) del dispositivo. Il supporto assorbente
contiene particelle di lattice di colore blu coniugate con anticorpi di coniglio
anti-streptococco di gruppo A che reagiscono con l’antigene eventualmente
presente. L’estratto mobilizza le microsfere blu e si muove lungo la striscia
reattiva. 
La striscia reattiva contiene una regione di anticorpi di coniglio anti-streptococco
di gruppo A immobilizzati a livello della Finestra Risultato (B) (Result Window).
Se nell’estratto è presente l’antigene streptococcico di gruppo A compare una
banda blu nella Finestra Risultato. Se l’antigene non è presente, la Finestra
Risultato rimane bianca.
Clearview Strep A comprende anche un sistema di controllo interno. La
striscia reattiva contiene una regione di anticorpi di capra anti-coniglio. La
comparsa di una banda blu nella Finestra Controllo (C) (Control Window) indica
che il test è stato eseguito correttamente.

Precauzioni
● Durante tutte le fasi della procedura è necessario rispettare le norme standard

di sicurezza per la manipolazione di materiale infetto e di reagenti chimici.
● Si raccomanda di utilizzare guanti monouso per la manipolazione 

dei campioni.
● Non mescolare tra loro reagenti provenienti da lotti differenti.
● Non scambiare tra loro i tappi dei flaconi dei reagenti.
● I Reagenti R1 e R2, combinati, formano un acido. Evitare il contatto con gli

occhi e con le mucose. In caso di contatto accidentale, lavare ripetutamente
e abbondantemente con acqua.

● I Reagenti R3 e R4 contengono sodio azide che, a contatto con il piombo 
e il rame delle tubature, può formare azidi metalliche esplosive. Far scorrere
abbondantemente acqua nel lavandino al momento dell’eliminazione dei
reagenti.

● Smaltire in modo adeguato tutti i materiali contaminati quali i tamponi, 
i dispositivi Clearview Strep A e gli estratti.


